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Intérêt pour le KinésithérapeuteIntérêt pour le Kinésithérapeute

• Humidification et 
réchauffement des gaz 
inspirés � Optimisation 
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inspirés � Optimisation 
de la clearance 
mucocilliaire et donc de 
l’expectoration.



Intérêt pour le KinésithérapeuteIntérêt pour le Kinésithérapeute

• Ajustement de la FIO2 (� de la 
dilution de l’air par ajustement vis-
à-vis de la demande du patient)
– Très proche de 100%
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– Plus précise 

� Permet de mieux évaluer les besoins 
du patient au repos, à l’effort…

• Lavage de l’espace mort 
anatomique (� rebreathing)



Intérêt pour le KinésithérapeuteIntérêt pour le Kinésithérapeute

• Génération d’une PEP (modérée)
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Intérêt pour le Intérêt pour le 
KinésithérapeuteKinésithérapeute
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ConfortConfort
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• Haut débit O2 canules Nasales vs Masque
• Même efficacité pour la délivrance de l’O2

• Meilleur confort avec canules nasales



ProtocoleProtocole

• Masque à réservoir vs Optiflow®.
• Amélioration des paramètres d’oxygénation, de 

la dyspnée et du confort ?
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• Patients hypoxémiques � nécessitant 
administration maximale d’O2 (+10 L/min d’O2

avec masque à réservoir pour maintenir SpO2 à 
92%).



ProtocoleProtocole

• Exclusion : 
– Hémoptysies actives
– Traumatismes faciaux nécessitant méchage nasal
– Pneumothorax non drainés
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– Pneumothorax non drainés
– Interventions chirurgicales avec sutures oeso-gastriques
– Risques imminents d’intubation
– Confusion entraînant une incapacité à comprendre / 

réaliser une EVA



ProtocoleProtocole

• Données : 
– Fréquence cardiaque
– Tension Artérielle
– Saturation pulsée en O2
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– Fraction Inspiratoire en O2 et Débit / Interface
– EVA Dyspnée
– EVA Confort
– Fréquence Respiratoire
– Gazométrie Artérielle
– Sédation



ProtocoleProtocole

Masque avec réservoir,
Apport maximal d’O2

Optiflow®, 60 L/min
Apport maximal d’O2 (100%)
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t1 t2 t3 t4

30 min 10 min 30 min



Résultats Résultats 
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Résultats Résultats 
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RésultatsRésultats

• SpO2
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RésultatsRésultats
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RésultatsRésultats

• Confort
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RésultatsRésultats

• Confort
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RésultatsRésultats
• Dyspnée
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RésultatsRésultats
• Dyspnée
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Cas Cliniques
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Oxygénation à haut débit sur 
canule de trachéotomie



Cas 1 : D.H.
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Admission
- Choc septique sur BPN bilatérale nécrosante
- Intubation + VM

Antécédents
- BPCO

Cas 1 : D.H. Homme 37 ans
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- BPCO
- Cytolyse hépatique ( HCV + antibios )
- Ex-toxicomanie substituée Méthadone
- Ethylisme
- Oesophagite peptique grade C
- Cachexie - dénutrition



Cas 1 : D.H.
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11.2009



Cas 1 : D.H.
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11.2009



Cas 1 : D.H.

01.12.2009

- Sepsis persistant
- Polyneuropathie des soins intensifs
- Echec du sevrage de ventilation mécanique

--> Mise en place d’une canule de trachéotomie 
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02.12.2009

- Début du sevrage de la VM avec oxygénation à haut débit et humidification 
(Optiflow)
- Ventilation Mécanique  discontinue Eole 3

- PO2 moyennes 02.11.2009 - 17.12.2009

- Respirateur : 99 +- 2 mm Hg 50% FiO2
- Optiflow : 102 +- 7 mm Hg 50% FiO2



Cas 1 : D.H.
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02.12.2009 15.12.2009



Cas 1 : D.H.

17.12.2009 – 24.12.2009

- Transfert en salle de Pneumologie
- Abandon de l’Optiflow, reprise oxygénation classique en sevrage VM
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Sevrage VM :  PO2  41 +- 10 mm Hg  /  6l O2

- Amélioration force musculaire
- Diminution sepsis
- Augmentation du temps de sevrage VM – Ventilation discontinue nocturne



Cas 1 : D.H.

29.12.2009
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24.12.2009



Cas 1 : D.H.
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11.2009 02.2010



Cas 1 : D.H.

Page 31

11.2009 02.2010



Cas 1 : D.H.
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03.2010



Cas 2 : C.G.
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Admission
- Mal asthmatique aigu
- Grippe A H1 N1

Cas 2 : C.G. femme  35 ans
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Antécédents
- Asthme non traité
- HTA
- Obésité morbide
- Dépression



Evolution

-BPN enterobacter/klebsiella/pneumocoque
-Diabète type 2
-Polyneuropathie des soins intensifs

Cas 2 : C.G.
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--> 03.11.2009  mise en place d’une canule de 
trachéotomie

--> Sevrage de la ventilation mécanique = échec

--> T-Tube :  89 +- 12 PO2  /  Optiflow 40% FiO2 



Cas 2 : C.G.

18.11.2009 

-Transfert en salle de Pneumologie 

- Abandon Optiflow
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- Abandon Optiflow

- Reprise débit O2 classique  5l  puis  3l

- PO2  76 +- 6 mm Hg 



Conclusion

- Définir les indications en kiné U.S.I.
- Recherche prospective
- O2 à l’effort bien étudiée en revalidation
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- O2 à l’effort bien étudiée en revalidation
revali précoce sous O2 haut débit vs VNI

- Combinaison O2 / humidification


